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Archivace… pro začátek 



Na začátku

• Každá modalita má svůj archiv s obálkami se snímky řazenými podle 
abecedy

• Na obálce data vyšetření

• Pro skartaci nutné projít všechny obálky a najít ty, které se můžou 
skartovat (po 10 letech)



S NISem

• Každá modalita má svůj archiv s obálkami se snímky řazenými podle 
prvního pořadového čísla vyšetření v tom roce, podle kterého se 
obálka zařadí

• Na obálce nemusí být data vyšetření - pacient který nepřijde má 
obálku v sektoru roku, kdy přišel naposledy

• Pro skartaci se vybere sektor se starými obálkami (po 10 letech)



S PACSem I.

• Každá modalita má svůj archiv s obálkami se žádankami řazenými 
podle archivačního čísla (když pacient přijde poprvé v roce, najde se 
obálka z minulých let a dostane pořadové číslo, podle kterého se 
obálka zařadí)

• Na obálce nemusí být data vyšetření - pacient který nepřijde má 
obálku v sektoru roku, kdy přišel naposledy

• Pro skartaci se vybere sektor se starými obálkami (po 10 letech)



S PACSem II.

• Každá RTG modalita  může mít svůj archiv s obálkami se žádankami 
zakládanými tak jak přijdou, všechny žádanky se ale scanují a přidávají 
do záznamu v NISu, takže už se skladují jen pro potřebu kontroly a 
požadavku legislativy

• Nejsou obálky, jen krabice, kam se skládají žádanky tak jak přijdou

• Pro skartaci se vybere sektor se starými žádankami (po 10 letech) –
zatím…



Zdroje obrazu 



RTG 



1947





CR – Computed Radiography



DR – Digital Radiography



DR – Digital Radiography

















Datový objem

• Statické snímky
• Rozlišení max. 3200 x 3200 max, 16 bit B/W

• S+P, břicho - 20 MB 
• Páteř – 2x 8.5 MB
• Ruka, noha – 2x 5,5 MB

• Velikost souborů závisí na velikosti snímku



Sonografie 







Datový objem

• Statické snímky a občas smyčka
• Rozlišení 960x720, barevně

• 1 snímek – 2,2 MB
• Smyčka – 25 MB +/-

• Velikost vyšetření – 20 MB – 70 MB - …



Echokardiografie 





Datový objem

• Statické snímky a často smyčka
• Rozlišení 1016x708, 16 bit barevně

• 1 snímek – 165 kB
• Smyčka – kolem 6 MB
• Vyšetření – 110 MB (pro 14 statických snímků a 17 smyček)
• Některá vyšetření i 80 položek…



Skiaskopie 












Datový objem - skia

• Statické snímky a někdy smyčka
• Rozlišení 1024x1024, 16 bit B/W

• 1 snímek – 2 MB
• Smyčka – kolem 4-8 MB
• Vyšetření – 20 - 50 MB





Datový objem - endoskopie

• Statické snímky a někdy smyčka
• Rozlišení 1280x720, 16 bit barevně

• 1 snímek – 260 kB
• Smyčka – 7 MB – 48 MB - … dle délky nahrávání
• Vyšetření – od 10 MB



Angio / intervence 



1980









Vyvolávací automat a míchačky na vyvolávací 
chemikálie













2018







Datový objem

• Statické snímky a někdy smyčka
• Rozlišení 1024x1024, 16 bit B/W

• 1 snímek – 2 MB
• Smyčka – kolem 4-8 MB
• Vyšetření – 20 – 50 – 170 – … MB



Angio / kardio 
intervence 



Hybridní operacní sál IKEMˇ







Datový objem

• Občas statické snímky a všechny smyčky
• Rozlišení 1024x1024, 16 bit B/W

• 1 snímek – 2 MB
• Smyčka – kolem 5-30 MB – 50 – 250 MB
• Vyšetření – 120 – 170 – … MB – 1,5 GB …



MR 









Datový objem

• Statické snímky a často smyčka
• Rozlišení nejčastěji do 256x256, 16 bit B/W

• 1 snímek – 174 - 248 kB
• Smyčka – kolem 3 – 20 – …  MB (podle počtu snímků)
• Vyšetření :

• 170 MB – koleno (399 obrázků)
• 550 MB – břicho (630 obrázků)
• 800 MB – srdce (2100 obrázků)

• Některá vyšetření i 80 položek…





CT 



„HEARTVIEW“ CT 2002



the-history-of-computed-tomography-at-siemens-healthineers-06372057.pdf



Datový objem

• Statické snímky
• Rozlišení 512x512, 16 bit B/W i barevně

• 1 snímek – 512 kB
• Smyčka – kolem X x 512 kB
• Vyšetření (u nás před IV/2022)

• 168 MB  - CT břicha (320 obrázků)
• 90 MB – CT hrudníku (189 obrázků)
• 44 MB – CT hlavy (87 obrázků)
• 682 MB – CTA břicha (1300 obrázků)
• 1,5 GB – DE CTA DK (5500 obrázků)





Datový objem

• Statické snímky
• Rozlišení 512x512 (1024x1024), 16 bit B/W i barevně

• 1 snímek – 512 kB / 2105 kB (1,5 MB SPP – spektrální snímek)

• Vyšetření (u nás po IV/2022):
• 168 MB  - CT břicha (320 obrázků) 1410 MB (2200 obrázků)
• 90 MB – CT hrudníku (189 obrázků) 1900 MB (2013 obrázků)
• 44 MB – CT hlavy (87 obrázků) 480 MB (920 obrázků)
• 682 MB – CTA břicha (1300 obrázků) 2791 MB (2742 obrázků)
• 1,5 GB – DE CTA DK (5500 obrázků) 5300 MB / 11200 MB (9554 / 17687 obr.)



Import 



Velkoformátový scanner na RTG snímky





Export 



Multiformátová DICOM termotiskárna na RTG snímky – fólie i papír



Vypalovací robot  - DICOM snímky z PACSu na CD/DVD s potiskem



Epacs / Redimed



Sdílení / posílání obrazové dokumentace

• ePACS– 613 připojených subjektů

• ReDiMed – přes 400 připojených subjektů – převážně Morava a SK



PACS 



Od roku 2005 je pracoviště  ZRIR IKEM plně digitalizované





Rozhraní PACSu



Možnost vyvolání webového náhledu vyšetření pacienta v PACSu
z NIS při prohlížení popisu vyšetření
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CT Echo cizí sono TAVI MR KK jiné (EF)

RTG stac jiné RTG poj IntKard skia endosono kolono
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Počet vyšetření

CT Echo cizí sono TAVI
MR KK jiné (EF) RTG stac jiné RTG poj
IntKard skia endosono kolono elasto
gastro intervence Dexa operace

Jeden den (pondělí)…
127495 MB dat



Děkuji za pozornost
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